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2 Okrajsave/pojasnila

ALBC Kostni cement z antibiotiki

BCIS Sindrom implantacije kostnega cementa

BfArM Zvezni institut za zdravila in medicinske pripomocke [Bundesinstitut fir Arzneimittel und
Medizinprodukte]

CE Conformité Européenne

CER Porocilo o kliniéni oceni

CND Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici [Nacionalna klasifikacija medicinskih
pripomockov]

CPR Kardiopulmonalno oZivljanje

CSs SploSne specifikacije, kot so opredeljene v MDR

DIN Nemski standard [Deutsches Institut fir Normung]

E141 Kompleks klorofila in bakra (Zivilsko barvilo)

EMDN Evropska nomenklatura o medicinskih pripomockih

EN Evropski standard [Européische Norm]

EU Evropska unija

FSCA Varnostni korektivni ukrepi

FSN Obvestilo o varnostnem korektivhem ukrepu

HME Heraeus Medical GmbH

IFU Navodila za uporabo

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo

MDD Direktiva o medicinskih pripomockih

MDR Uredba o medicinskih pripomockih (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.

aprila 2017 o medicinskih pripomockih, ki spreminja Direktivo 2001/83/ES, Uredbo (ES) st.
178/2002 in Uredbo (ES) §t. 1223/2009 ter razveljavlja Direktivi Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS
in spremembe iz 2017/745 (2020/561, 2023/607 in 2024/1860)

MRI Magnetnoresonanc¢no slikanje

N/A Se ne uporablja

NB Priglaseni organ

PMCF Klini€no spremljanje po dajanju na trg

PMMA polimetil metakrilat

PMS Nadzor po dajanju na trg

PSUR Redno posodobljeno porocilo o varnosti

SRN Enotna registrska Stevilka za gospodarski subjekt
SpO:2 Periferna nasi¢enost s kisikom

SSCP Povzetek o varnosti in klini¢ni u€inkovitosti

TD Tehni¢na dokumentacija

Swissmedic  Svicarska agencija za terapevtske izdelke

UDI-DI Enotna identifikacija naprave — identifikator naprave
URL Uniform Resource Locator (spletni naslov)

3 Splosne informacije

Ta dokument velja za medicinske pripomocke za vsaditev razreda Ilb in razreda lll, ki jih je razvila druzba Heraeus
Medical GmbH, in je pripravljen v skladu z Uredbo o medicinskih pripomockih (MDR) 2017/745 (EU) z dne 5. aprila
2017, ki velja od maja 2021.

Povzetek o varnosti in kliniéni ucinkovitosti (SSCP) predstavlja povzetek klini¢nih podatkov, ki se nanasajo na
varnost in klinicno delovanje medicinskega pripomocka. SSCP je pomemben vir informacij za predvidene
uporabnike, tj. zdravstvene delavce in po potrebi tudi bolnike. Je eden od ve¢ nacginov za izpolnitev ciliev MDR,
povecanje preglednosti in zagotovitev ustreznega dostopa do informacij.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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3.1 Ustrezne informacije za uporabnike/zdravstvene delavce

Za vsebino tega poglavja si oglejte anglesko razlicico za zdravstvene delavce.

3.2 Pomembne informacije za bolnike

Naslednja poglavja vsebujejo povzetek o varnosti in klini¢ni u€inkovitosti pripomoc&ka, namenjenega bolnikom.

Ta povzetek o varnosti in klini€ni u€inkovitosti (SSCP) zagotavlja javni dostop do posodobljenega povzetka glavnih
vidikov varnosti in klinine u€inkovitosti pripomocka. Informacije v nadaljevanju so namenjene bolnikom ali laikom.
Prvi del dokumenta je obseZnejsi povzetek o varnosti in klini€ni u€inkovitosti, pripravljen za zdravstvene delavce.

SSCP ne zagotavlja splognih nasvetov o zdravljenju zdravstvenega stanja. Ce imate vpra$anja o svojem
zdravstvenem stanju ali uporabi pripomocka v svojem primeru, se obrnite na svojega zdravnika ali kirurga. Ta
SSCP ne nadomes$¢a kartice vsadka ali navodil za uporabo (IFU), ki zagotavljajo informacije o varni uporabi
pripomocka.

3.2.1 Sekundarne informacije

COPAL® G+C G+C je kostni cement. Temelji na biolodko varnem materialu, imenovanem polimetilmetakrilat
(PMMA). Ta snov se ze dolgo varno uporablja na ljudeh.

COPAL® G+C pro je sistem za meSanje in nanos, ki vsebuje kostni cement COPAL® G+C. Vas$ kirurg lahko za
pripravo in nanos kostnega cementa na kost uporabi sistem za mesanje in nanos COPAL® G+C pro. Vas$ kirurg
lahko za pripravo in nanos uporabi tudi drug sistem za meSanje in nanos.

Kostni cement COPAL® G+C se uporablja pri odraslih, na primer pri starej$ih bolnikih z degenerativno boleznijo
sklepov. Osteoartritis je primer takSne bolezni sklepov. Osteoartritis je najpogostejSa oblika artritisa in prizadene
na milijone ljudi po vsem svetu. Nastane, ko se zas€itni hrustanec, ki blazi konce kosti, sasoma obrabi. Pri bolnikih
s poskodbami po hudih nesre€ah z ve¢ zlomi v kosti lahko prav tako razmislimo o zdravljenju s kostnimi cementi.
Kostni cement se uporablja za sidranje popolnih ali delnih endoprotez sklepov. Endoproteze trdno in stabilno pritrdi
na kost. Endoproteze so medicinski pripomocki, ki se uporabljajo za nadomesS&anje delov v notranjosti telesa. Z
endoprotezo lahko na primer nadomestimo koléne, kolenske ali ramenske sklepe.

Artroplastika je kirurSki poseg, s katerim se znova vzpostavi delovanje sklepa. Primarna artroplastika se nanasa
na prvo zamenjavo sklepa. Revizijska artroplastika se nanasa na nadaljnjo operacijo istega sklepa. Pri popolni
zamenijavi sklepa se odstranijo deli sklepa in nadomestijo z vsadkom, tj. endoprotezo. Pri delni zamenjavi sklepa
umetne povrsine nadomestijo le gibljive povrSine sklepa. Zdravi deli sklepa ostanejo nedotaknjeni.

Zdravnik ali kirurg med operacijo nanese kostni cement. V navodilih za uporabo so navedeni napotki.

Vas$ zdravnik ali kirurg med operacijo poskrbi za naslednje vidike:
e Kostni cement se nanese na skrbno oc€iS¢eno, aspirirano in suho kost.
e Proteza se namesti na ustrezno mesto in zadrzi, dokler se kostni cement popolnoma ne strdi.
¢ Med nanasanjem kostnega cementa in takoj po njem bo zdravnik ali kirurg skrbno spremljal vas krvni tlak,
sréni utrip in dihanje. To zagotavlja zgodnje odkrivanje in zdravljenje nezelenih dogodkov, kot sta nizek
krvni tlak in sréni zastoj. Do padca krvnega tlaka pride redko in vselej kmalu po nanosu kostnega cementa.

O posledicah, kot je sréni zastoj, pa porocajo le v zelo redkih primerih.

Preiskave z magnetno resonanco (MRI) s kostnim cementom COPAL® G+C so varne. Vendar lahko sestava
proteze, ki jo prejmete skupaj s kostnim cementom, vpliva na vaso zmoznost opravljanja preiskav z magnetno
resonanco. Za uporabljeni kostni cement boste prejeli kartico vsadka. Prejeli boste tudi kartico vsadka za protezo.
Te dokumente shranite in jih predlozite pri prihodnjih preiskavah (npr. rentgenskem slikanju, racunalniski
tomografiji, magnetni resonanci).

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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3.2.2 Identifikacija pripomocka in splo$ne informacije
3.2.2.1 lzdelki (trgovska imena pripomoc&kov), zajeti v tem dokumentu
e COPAL® G+C pro

3.2.2.2 Imein naslov proizvajalca

Heraeus Medical GmbH
Philipp-Reis-Str. 8/13
61273 Wehrheim
Nemcija

3.2.2.3 Osnovna stevilka UDI-DI zadevnega izdelka

Edinstvena identifikacijska Stevilka pripomocCka (UDI) je sestavljena iz niza Stevilk ali Stevilk s ¢rkami. Omogoca
nezamenljivo identifikacijo doloenega medicinskega pripomocka na trgu. Identifikator pripomocka UDI (UDI-DI) je
specifiCen za pripomocek in povezuje izdelek s podatki v podatkovni zbirki EUDAMED.

Razli¢nim izdelkom so dodeljene naslednje Stevilke UDI-DI:

Izdelek UDI-DI
COPAL® G+C pro 4260102130202010001BS

3.2.2.4 Leto prve oznake CE

Preden je medicinski pripomoc¢ek dan na trg Evropske unije, je treba dokazati, da izpolnjuje zahteve. Certifikat CE
dokumentira izpolnjevanje zahtev, izdelek pa nosi oznako CE. Zakonske zahteve za medicinske pripomocke so se
maja 2021 spremenile. Tedaj je Direktivo o medicinskih pripomockih (MDD) nadomestila Uredba o medicinskih
pripomockih (MDR).

Naslednja preglednica vsebuje podrobne informacije o izdelkih. V tabeli je navedeno leto prve oznake CE v skladu
z MDR in MDD.

Izdelek Leto prve oznake CE v skladu z MDR | Leto prve oznake CE pred MDR
COPAL® G+C pro 2024 Se ne uporablja

3.2.3 Predvidena uporaba pripomocka
3.2.3.1 Namen uporabe

COPAL® G+C pro je kostni cement na osnovi polimetilmetakrilata (PMMA), namenjen stabilnemu sidranju popolnih
ali delnih sklepnih endoprotez v zivo kost.

3.2.3.2 Indikacije in predvidene skupine bolnikov

COPAL® G+C pro je indiciran za kirur§ko zdravljenje, kot na primer:
» sidranje endoproteze pri primarnih in revizijskih artroplasti¢nih posegih:

*  kolka,

* kolena,

* gleznja,

*  ramena,
*  komolca.

Ta zdravljenja se obi€ajno izvajajo pri odraslih, predvsem pri starejSih bolnikih z dejavniki tveganja za periproteticno
okuzbo sklepa in bolnikih s poSkodbo.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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3.2.3.3 Kontraindikacije/odsvetovano zdravljenje
COPAL® G+C pro se ne sme uporabljati v naslednjin primerih:
e domnevna ali dokazana preobéutljivost na sestavine kostnega cementa, vklju€¢no z gentamicinom,
drugimi aminoglikozidnimi antibiotiki, klindamicinom ali linkomicinom;
e  pri bolnikih z okvaro ledvic;
e zatrajno fiksacijo pri aktivni ali nepopolno zdravljeni okuZbi na mestu kosti, ki jo povzro€ajo sevi,
neobcutljivi na gentamicin in klindamicin;
e  pri operaciji hrbtenice;
e med nosecnostjo ali dojenjem;
e  pri otrocih.

Varnost kostnega cementa pri nose€nicah ali otrocih ni bila dokazana. Kostni cement lahko negativno vpliva na
rast kosti in zdravje ploda.

3.2.3.4 Zivljenjska doba pripomocka

Ni sploSnega dejavnika, ki bi vplival na Zivljenjsko dobo kostnega cementa COPAL® G+C. Na dejansko Zivljenjsko
dobo kostnega cementa COPAL® G+C lahko vplivajo dejavniki, kot sta vase zdravstveno stanje in Zivljenjski slog.

Vsadka ni treba odstraniti, razen e je klinicno potrebno. Odstranitev vsadka se izvede po presoji odgovornega
kirurga, ki se pri tem opira na vaSe zdravstveno stanje.

3.2.4 Opis pripomocka
COPAL® G+C je kostni cement, ki temelji na biolo§ko varnem materialu, imenovanem polimetilmetakrilat (PMMA),
ki se ze dolgo varno uporablja na ljudeh.

COPAL® G+C pro je sistem za me$anje in nanos, ki vsebuje kostni cement COPAL® G+C.

Sestava

Cement je sestavljen iz 2 glavnih sestavin, praska in tekocine. Preglednica v nadaljevanju prikazuje sestavo
sestavin. MeSanje sestavin sprozi kemicno reakcijo. Pri tej t.i. polimerizaciji nastane mehka gnetljiva snov.
Gnetljiva snov s€asoma postane vse bolj trdna. Kirurg dolodi pravi ¢as za nanos gnetljive snovi na kost. Na kosti
se gnetljiva snov popolnoma strdi. Poleg tega cement vsebuje dva antibiotika (gentamicin in klindamicin). Lecedi
kirurg izbere te antibiotike, da prepreci okuzbo.

COPAL® G+C pro vsebuje:

Prah:

Kopolimer PMMA 82 % | Polimer (sestavina v prahu)

Cirkonijev dioksid 10 % | Kontrastno sredstvo za rentgensko slikanje (omogoca vizualizacijo z
rentgenskimi zarki, CT)

Benzoil peroksid 1 % | Kemicna sestavina, ki sprozi reakcijo polimerizacije

Gentamicin sulfat 4 % | Antibiotik

Klindamicin hidroklorid 3 % | Antibiotik

Teko¢ina:

Metil metakrilat 98 % | Monomer (teko€a sestavina)

N, N-dimetil-p-toluidin 2 % | Kemicna sestavina, ki pospeSuje reakcijo polimerizacije

Druge sestavine:
- Prah: bakrov kompleks klorofila (E141) (barvilo za zivila; izboljSanje vidnosti kostnega cementa v kirurSkem

polju)
- Tekoc€ina: bakrov kompleks klorofila (E141), hidrokinon (kemina sestavina, ki stabilizira kemi¢no reakcijo)

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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V kostnem cementu so lahko prisotne sledi histamina. Niso pa bili odkriti ostanki proizvodnje, ki bi lahko predstavljali
tveganje za vas. UposStevajte, da so v preglednici sestave prikazane sestavine pred meSanjem komponent
kostnega cementa. Metilmetakrilat se med strjevanjem popolnoma porabi in tvori otrdel kostni cement. Kostni
cement COPAL® G+C je namenjen enkratni uporabi in je dobavljen sterilen.

3.2.5 Tveganjain opozorila

Ce menite, da se pri vas pojavljajo neZeleni uginki, se obrnite na svojega zdravnika/kirurga. To velja za nezelene
ucinke, povezane s pripomo¢kom ali njegovo uporabo, in tudi e vas tveganja ne skrbijo. Ta dokument ne
nadomes¢&a posvetovanja z zdravnikom/kirurgom, &e je to potrebno.

Stranski uéinki so dogodki, ki so znani pri uporabi pripomocka. Povzroca jih lahko pripomocek.

Preostala tveganja so tveganja, ki jih proizvajalec pripomocka ne more nadzorovati. Ve€inoma so povezana s
kirurSkim posegom na splosno.

Nezeleni dogodki so dogodki, ki se lahko pojavijo v klini€ni raziskavi. Negativno vplivajo predvsem na bolnika.
Vzrocna zveza s pripomo¢kom ne sme biti prisotna.

Druzba Heraeus Medical GmbH uporablja postopek upravljanja tveganj v skladu z usklajenimi smernicami za
upravljanje tveganj. Tako zagotavlja, da so koristi uporabe medicinskega pripomocka vecje od morebitnih tvegan;.

NezZeleni uginki in preostala tveganja pripomoc¢ka se lahko pojavijo razliéno pogosto. Ce se neZeleni uginek pojavi
v manj kot 1 % primerov (< 1 %), se bo pojavil pri manj kot 1 od 100 operacij.

Nezeleni ucinki
Pogostosti so povzete iz literature, < 0,001 % lahko vklju€uje morebitna tveganja, o katerih v literaturi Se ni bilo
porodil.

Tabela 1 Pogostosti nezelenih ucinkov
Pogostost Nezeleni u€inek

Imunski sistem

<10 %* * preobdutljivost/alergijska reakcija in lokalna reakcija, ki lahko vklju€uje vnetje, oteklino,
pordelost koze, srbenje ali bole€ino

< 0,001 % + anafilakti¢ni Sok

Ledvice in secila

<10 %* * okvara ledvic

MiSi¢no-skeletni sistem

< 0,001 % * sprememba tkiva v kost

< 0,001 % * razgradnja kosti

Koza in podkozno tkivo

< 0,001 % * izpuScaj

< 0,001 % * koprivnica

* Primeri, prijavljeni druzbi Heraeus Medical GmbH, so pokazali pogostost, ki je nizja od pogostosti iz literature.

Preostala tveganja

Preostala tveganja v nadaljevanju so tveganja, povezana s postopkom, na katera proizvajalec nima vpliva, ker so
povezana s postopkom ali z uporabnikom. Pogostosti so povzete iz literature, v < 0,001 % lahko vklju€ujejo
morebitna tveganja, o katerih v literaturi Se ni bilo poro€il.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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Tabela 2 Pogostosti preostalih tvegan;j
Pogostost Preostala tveganja

Zilni sistem, srce, dihala, krvni in limfni sistem

Sindrom implantacije kostnega cementa (BCIS):

Vstavitev kostnega cementa in proteze lahko povzrodi visok medularni pritisk, ki potisne sestavine kostnega
mozga v venskKi Zilni sistem, kar povzroci embolijo mas€obe in kostnega mozga.

Da bi preprecili BCIS, je priporocljivo, da se mesto implantacije temeljito oisti s pulzirajo¢im izpiranjem pod
visokim tlakom in velikim volumnom z izotoni¢no raztopino ter posusi, preden se vstavi kostni cement. Kostni
cement je treba nanesti retrogradno pod nizkim pritiskom v medularni kanal. Nato je treba protezo poc¢asi
vstaviti v cementirani medularni kanal. V primeru plju¢nih ali kardiovaskularnih dogodkov je treba spremljati
koli€ino krvi in jo po moznosti povecati. V primeru akutne dihalne odpovedi je treba sprejeti anestezioloske
ukrepe.

Na splosno lahko neZeleni u€inki BCIS vklju€ujejo nizek krvni tlak/hipotenzijo, hipoksijo, bradikardijo,
tahikardijo, plju¢no hipertenzijo, trombozo, embolijo, pljuéno embolijo, miokardni infarkt, cerebrovaskularno
nezgodo, zastoj dihanja in sréni zasto;.

> 10 %* BCIS stopnje 1
Zmerna hipoksija (SpO2 < 94 %) ali hipotenzija [padec sistoli€nega krvnega tlaka > 20 %]
<10 %* BCIS stopnje 2

Huda hipoksija (SpO2 < 88 %) ali hipotenzija [padec sistoli€nega krvnega tlaka > 40 %] ali
nepri¢akovana izguba zavesti.

<1 %* BCIS stopnje 3

Kardiovaskularni kolaps, ki zahteva TPO

Zivéni sistem

<0,0001 % | - otrplost

Kri in limfni sistem

<0,0001 % | + hipovolemija
Misiéno-skeletni sistem

<10 %* » asepti€no zrahljanje

< 0,0001 % * neenakomerna dolzina okonc¢in

<1 %* * izguba gibljivosti

< 0,0001 % * tezave pri gibanju

Okuzba

<10 %* * bakterijska okuzba, vkljuéno s celulitisom in/ali osteomielitisom

SplosSne tezave
< 0,0001 % * vnetje
< 0,0001 % » oteklina/edem
<10 %* » fibroza
< 0,0001 % * vro€inska nekroza
* primeri, prijavljeni druzbi Heraeus Medical GmbH, so se pojavljali manj pogosto kot v literaturi

Ce imate kakrsna koli vpradanja, se obrnite na svojega zdravnika/kirurga.

Porocanje o nezelenih ucinkih, preostalih tveganjih ali nezelenih dogodkih

Ce se pri vas pojavi katerikoli od teh neZelenih uginkov ali preostalih tveganj ali &e opazite neZelene uginke, ki niso
navedeni v tem dokumentu, se nemudoma obrnite na svojega zdravnika ali kirurga. Na druzbo Heraeus Medical
GmbH se lahko obrnete tudi neposredno na naslednji e-postni naslov: hm.vigilance.medical@heraeus.com

Opozorilain previdnostni ukrepi

Kostni cement COPAL® G+C vsebuje antibiotika gentamicin in klindamicin. Zelo malo verjetno je, da bi ta kostni
cement povzrocil predoziranje gentamicina ali klindamicina, saj gentamicin in klindamicin, ki ju vsebuje, ve€inoma
ostaneta na obmodju nanosa cementa. V preostalih delih telesa povzroci le nizke in kratkotrajne ravni antibiotikov.

Gentamicin lahko povzroc€i nezelene ucinke pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic, bolnikih, pri katerih obstaja
tveganje za razvoj ledviéne odpovedi, ali pri bolnikih, ki hkrati prejemajo zdravila, ki vplivajo na ledvice. V teh
primerih vam lahko zdravnik ali kirurg svetuje, da spremljate raven antibiotika v krvi, elektrolite ali delovanje ledvic.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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Drugi pomembni varnostni vidiki

Druzba Heraeus Medical GmbH je leta 2017 uporabnike uradno obvestila o praviinem ravnanju z embalazo
kostnega cementa. Prejela je pritoZbe v zvezi s teZzavami pri odpiranju vreck. PriSlo je do manj$ih zamud pri
namestitvi pripomocka.
Druzba Heraeus Medical GmbH je posodobila navodila za uporabo in dodala novo sliko, ki ponazarja pravilno
ravnanje. Informacije o tem varnostnem obvestilu so na voljo tudi v nacionalnih varnostnih zbirkah podatkov BfArM,
Swissmedic in MHRA.

3.2.6 Povzetek klini€ne ocene in klini€nega spremljanja po dajanju na trg

COPAL® G+C je na trgu od leta 1998. Na podrod¢ju stabilnega sidranja sklepnih endoprotez velja za najsodobnejso
metodo. COPAL® G+C pro je na trgu od leta 2023. Vsebuje dobro znani kostni cement COPAL® G+C.

Proizvajalec redno analizira vse klinicne podatke. Viri so lahko na primer registri endoprotez in znanstvene
publikacije. Te dejavnosti se imenujejo ukrepi klinicnega spremljanja po dajanju na trg. Omogocajo stalno
dokazovanje razmerja med koristjo in tveganjem medicinskega pripomocka. Registri so podatkovne zbirke, v
katerih se zbirajo dolgoroCni rezultati po uporabi izdelkov pri bolnikih. Te podatkovne zbirke lahko vzpostavijo viadni
organi, medicinska zdruzZenja ali proizvajalci. V vecini primerov zbirajo podatke iz bolnisnic ali zasebnih praks na
regionalni oz. nacionalni ravni.

Z uporabo kostnih cementov so povezane naslednje klini€ne koristi in parametri izida:

e Stabilna pritrditev endoproteze z majhnim tveganjem revizijskega posega. To se ocenjuje na podlagi
dolgoroc¢nih podatkov iz regionalnih ali nacionalnih registrov.

e |zboljSanje oslabljenih telesnih funkcij z visokim zadovoljstvom bolnikov. To se ocenjuje na podlagi
podatkov o kakovosti Zivljenja iz registrov.

e OlajSanje simptomov, povezanih s kirurS8kim posegom, z visokim uspehom pri bolnikih. To se ocenjuje na
podlagi podatkov o kakovosti zivljenja iz registrov.

e Uporaba kostnih cementov v kombinaciji z antibiotikom z majhnim tveganjem za vnovi¢no okuzbo. To se
ocenjuje na podlagi revizij, ki so posledica okuzb, v primerjavi s skupnim Stevilom revizij (glede na podatke
iz registrov).

e Lokalna uporaba antibiotika v kostnem cementu lahko povzro€i manjSe tveganje za nezelene ucinke v
primerjavi s peroralno ali intravensko uporabo antibiotika. To se ocenjuje na podlagi pritozb, o katerih je bil
obvesc&en proizvajalec, ocene podatkovnih zbirk in podatkov o razvoju medicinskega pripomocka.

Zgoraj omenjene klini¢ne koristi in parametri kliniCnega izida so pomembni za odlocitev razmerja med Koristjo in
tveganjem kostnega cementa COPAL® G+C. Proizvajalec oceni doseganje teh klini¢nih koristi.

Analiza je pokazala, da se je kostni cement COPAL® G+C v vseh vidikih zgoraj nastetih parametrov obnesel po
pri¢akovanijih:
e Stabilno fiksacijo smo analizirali z dveh vidikov: z vidika pogostosti ponavljanja operacij (pogostost revizij)
in z vidika pogostosti popus€anja endoprotez s ¢asom (asepticno popuscanje). Obe stopnji sta bili v
razponu, primerljivim s trenutnim stanjem. Na primer, porocali so, da je stopnja revizij COPAL® G+C
znasala 2,2 % za primarni kolk in 2,5 % za primarno koleno, kar je primerljivo z referencnimi standardi
(razpon za kolk: 1,1 % do 3,2 %; razpon za koleno: 1,4 % do 4,3 %).
e Slabso telesno funkcijo so ocenili z vprasalniki. V njih so bolniki porocali o tem, kako mo¢no so prizadeti
pri vsakodnevnih dejavnostih. V vseh primerih je bil COPAL® G+C primerljiv s sedanjim najsodobnej§im
stanjem.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.




Heraeus Povzetek o varnosti in kliniéni uginkovitosti Heraeus Medical GmbH
SSCP Philipp-Reis-Str. 8/13

D-61273 Wehrheim

Naslov: SSCP COPAL G+C pro

St. dok.: 58105 Stran 10 od 13

e Olajsanje simptomov so ocenili z vprasalniki. V teh primerih so bolniki porocali, da je bil njihov sklep po
operaciji veliko bolje. V vseh primerih je bil COPAL® G+C primerljiv s sedanjim najsodobnejsim stanjem.

e Stevilo vnoviénih operacij zaradi okuzbe na mestu operacije je bilo pri bolnikih, ki so bili prvi¢ operirani s
kostnim cementom COPAL® G+C in pri revizijskin operacijah, primerljivo s sedanjim najsodobnej$im
stanjem. Izjema je bilo Stevilo vnovi¢nih operacij zaradi okuzbe pri prvih posegih na komolcu in pri
revizijskih posegih na rami, kjer so bile stopnje visje od pri¢akovanih. Opozoriti je treba, da Stevilni zdravniki
uporabljajo COPAL® G+C za prvo operacijo predvsem pri bolnikin s tevilnimi drugimi zdravstvenimi
teZzavami. Zaradi tega je pri njih tveganje za okuzbo na splodno vecje. Ker ni veliko kostnih cementov z
dvema antibiotikoma, kot je COPAL® G+C, se za najsodobnej3e resitve upostevajo tudi kostni cementi z
enim samim antibiotikom. Vendar so bolniki, ki prejemajo kostni cement s samo enim antibiotikom, obi€ajno
boljSega zdravja.

e Kostni cement COPAL® G+C vsebuje antibiotike, ki se lahko dajejo tudi neposredno v Zile. Iz tega je
razvidno, da lahko prevelike koli€ine povzrocijo hude neZelene ucinke. V kliniéni Studiji so izmerili, kako
visoke so koncentracije antibiotikov, ki se spros¢ajo iz kostnega cementa, v krvi po operaciji s COPAL®
G+C. Rezultat kaze, da so vrednosti ostale dale¢ pod ravnmi, ki lahko povzro€ijo hude neZelene ucinke.

Poleg tega je bila temeljito pregledana znanstvena literatura za COPAL® G+C. Opredeljenih in analiziranih je bilo
osemnajst kliniénih Studij. Na splo$no lahko sklepamo, da podatki kaZejo ugodne klini¢ne rezultate za COPAL®
G+C.

Zaklju¢imo lahko, da so bile stopnje uspesSnosti klini¢nih koristi primerljive ali boljSe od sedanjega najsodobnejSega
stanja.

Zato proizvajalec potrjuje, da koristi odtehtajo tveganja za indikacije pripomoc¢ka COPAL® G+C pro:
¢ sidranje endoproteze pri primarnih in revizijskih artroplasti¢nih posegih:

o kolka,

o kolena,

o gleznja,
o ramena,
o komolca.

Za zagotavljanje varnosti in ucinkovitosti COPAL® G+C pro so nadrtovane naslednje dejavnosti:

¢ Kiliniéna Studija spremljanja po dajanju na trg, v kateri bodo zbrani podatki o sistemu za meSanje in nanos
COPAL® G+C pro. Studija e poteka.

e Analiza registra naprav za spremljanje varnosti in u¢inkovitosti COPAL® G+C pro

e Pregled znanstvene literature za spremljanje varnosti in uc¢inkovitosti COPAL® G+C pro

e Zbirke podatkov pristojnih organov (nezeleni dogodki in odpoklici) za spremljanje varnosti COPAL® G+C
pro

Enake dejavnosti se izvajajo za podobne izdelke, da se zgodaj odkrijejo morebitne tezave z varnostjo ali
delovanjem. Rezultati bodo povzeti v porocilih. Te dejavnosti se bodo izvajale vsako leto v povezavi s stalnim
posodabljanjem klini¢nih ocenjevan;.

3.2.7 Mozne diagnosti¢ne ali terapevtske alternative
Splosne informacije

Ko razmiSljate o alternativnih nacinih zdravljenja, se obrnite na svojega zdravnika ali kirurga. Glede na vaso
individualno situacijo sta mozna dva nacina zdravljenja. Po eni strani je mozno konzervativno zdravljenje, kot sta
fizioterapija ali protibole€insko zdravljenje brez operacije. Po drugi strani pa bi lahko bilo smiselno kirursko
zdravljenje, kot je operacija sklepov, na primer zamenjava kolka. Izbira zdravljenja je odvisna od vaSega
specifitnega stanja in mnenja zdravnika.

Kirurgija sklepov

Ce bo mogoge, bo va$ zdravnik ali kirurg poskusal okvarjene sklepe zdraviti na druge naéine. Ce vse druge
moznosti zdravljenja niso uspesSne, je morda potrebna rekonstrukcijska operacija sklepa. To pomeni, da se z

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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endoprotezo nadomesti celoten sklep ali le deli sklepa. Operacije sklepov in revizije endoprotez ter uporaba kostnih
cementov PMMA so zelo uveljavljeni postopki v kirurgiji zamenjave sklepov.

PMMA se Ze desetletja pogosto in uspedno uporablja za fiksiranje razlicnih endoprotez. Trenutno je PMMA Se
vedno najpogosteje uporabljeni material za fiksiranje pri primarnih operacijah sklepov. Pri primarnih operacijah
sklepov so se uporabljali tudi necementni postopki. Vendar na podlagi trenutnih podatkov ni mogoce ugotoviti, ali
so postopki brez cementa 0z. s cementom na splodno uspesnejsi pri operacijah sklepov. Prednost cementnih
postopkov z uporabo PMMA so dolgoletne izkuSnje s tem materialom. Vecina ortopedskih kirurgov je seznanjena
z uporabo PMMA. S kostnim cementom lahko uporabljamo tudi lokalne antibiotike. To prepre€uje okuzbe pri
bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za okuzbo. Kostni cementi tudi na sploSno enakomerno porazdelijo silo gibanja
v kost. To je prednost predvsem pri bolnikih s slabo kostno substanco. Va$ zdravnik ali kirurg bo izbral postopek,
ki bo najbolje ustrezal vaSemu specificnemu klini€nemu stanju.

Pri bolnikih s sumom ali potrditvijo okuzbe vsajenega pripomocCka (t.i. okuzbe proteti¢nih sklepov) ni druge
moznosti zdravljenja kot operacija. TakSna revizijska operacija je lahko eno- ali dvostopenjska. Enostopenjska
operacija poteka v enem samem kirurSkem koraku. Kirurg odstrani okuzeno protezo in kostni cement, temeljito
oCisti kirurSko mesto in namesti novo protezo. Dvostopenjski pristop je sestavljen iz dveh lo¢enih operacij. Med
prvo operacijo kirurg odstrani okuzeno protezo in kostni cement, temeljito ocisti kirurSko mesto in namesti zadasni
distan¢nik. To zagotavlja ustrezno zdravljenje okuzbe. Distancnik omogoca tudi omejen obseg gibanja v ¢asu do
druge operacije. Ko se okuzba pozdravi, sledi drugi kirurski poseg. Kirurg odstrani zaCasni distancnik in namesti
novo stalno protezo. Kirurg izbere ustrezen kirurski pristop glede na bolnikovo stanje.

Ta dokument je last druzbe Heraeus Medical GmbH, Wehrheim/Nemcija.
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